
Intact  PTH  Bioactiva

:استفادهدستورالعمل

.شودرساندهاتاقدمايبهکیتمحتویات-1

25ml)مقطرآب( .شودتهیهتازهمقطرآببا20/1نسبتبهWashمحلول-2 wash+475ml

50ulوBiotinکنژوگه50ul,افزودههاچاهکبهبیمارنمونهوکنترل–کالیبراتورul 25مقدار-3

.شودانکوبه) 600rpm-500(شیکررويواتاقدمايدردقیقه90سپسوشوداضافهHRPکنژوگه

)soaking timeثانیه30رعایتبا. ( شوندشستشوبار4هاچاهک-4

.شودانکوبهتاریکیواتاقدمايدردقیقه15وفزودها100ulTMBمقدار-5

6-50 ul630-450درنوريخوانشدقیقه15ازکمتردروافزودهکنندهمتوقفمحلولnmشودانجام.

:                                                        مرجعمحدوده

Intact PTH    9.0-94 pg/ml


